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Covan cc 


Sample 

(denqficanori 


Low QC 0,0900 iig/inL-24/RT 


Kish QC 4.«WinLi4/RT 


Concentration 


Percent 


Standard 


Relative 

Standard 


Qg Number 

l es* System) 

Rr plicate 

Concentration 

(ue/ml) 

Added 

(gR/mL) 

Recovery 

(“4) 

Mean 

(%) 

Deviation 

. _ 

Deviation 

_£3_ 

Reference 

-EiecfcQ, 

8-9227 

i 

0.309 

0.600 

51.S 

67.2 

8.70 

1290 

V3 

8-9227 

2 

0.383 

0.600 

63.8 





8-9227 

3 

0.427 

0.600 

712 





8-9227 

4 

0.411 

0.600 

68.5 





8-9227 

5 

0.433 

0.600 

72 2 





4-9227 

6 

0 430 

0.600 

76.0 





8-9227 

1 

42.7 

60.0 

71.2 

83.5 

8.15 

9.76 

V3 

8-9227 

2 

47.3 

60.0 

79.2 





8-9227 

3 

44.8 

60.0 

81.3 





8-9227 

4 

52.3 

60.0 

872 





4-9227 

$ 

52.3 

60.0 

87.S 





4-9227 

6 

56.9 

60.0 

94.8 
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Covance Concentration 

Sample Log Number Concentration Added 

Identification _ (Ten System) Replicate (ue/trl) (ligMiL) 


Percent 

Recovery 

TO - 


Relative 
Standard Standard 

Mean Deviation Deviation Reference 

m TO_ -TO _ 


LowQC 0 . 0900 pg/mL- 24 /RT 


HighQC 4 00pg/mL-24/RT 


8-9227 

1 

0.465 

0.600 

77.5 

*.9227 

2 

0.474 

0,600 

79.0 

8-9227 

3 

0.469 

0.600 

78.2 

*-9227 

4 

0.521 

0600 

868 

8-9227 

S 

0.498 

0.600 

83.0 

8-9227 

6 

0.499 

0.600 

83.2 


8-9227 

1 

35.8 

60.0 

59.7 

8-9227 

2 

38.9 

60.0 

64.8 

8-9227 

3 

39.8 

60.0 

66.3 

8-9237 

4 

40.2 

60.0 

67.0 

8-9227 

5 

42.6 

60.0 

710 

8-9227 

6 

43 1 

60.0 

71.8 


81.3 3.64 



4.48 V3 


6.60 V3 
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Covance Concentration Percent 

Sample Log Number Concentration Added Recovery 

Identification __ (Test Systeml Replicate (uft/mL) _ (uaftnL) _ 


Low QC 0.0900jts'mLr24/R£F 8-9227 

6-9227 
6-9227 
6-9227 
6-922? 
8-9227 


High QCi,0Qpg(mL-24/R£F 8-9227 
8-9217 
8-9227 
8-9227 
8-9227 
8-9227 


1 

11.0 

0.600 

1830 

2 

9.03 

0.600 

|S10 

3 

17,5 

0.600 

2920 

4 

255 

0,600 

4250 

5 

259 

0.600 

4320 

6 

6.71 

0.600 

1120 


1 

54.4 

60.0 

90-7 

2 

84.6 

60.0 

141 

3 

666 

60.0 

111 

4 

71.5 

60.0 

119 

5 

86.6 

60.0 

144 

6 

73.1 

60.0 

122 


Relative 
Standard Standard 

Mean Deviation Deviation Reference 



121 19.8 16,4 V3 


NA Not applicable 
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Relative 

Covance ConsWIMlion Percent Standard Standard 


Sample 

LagNumher 


Concentration 

Added 

Recovery 

Mean 

Deviation Deviation Reference 

[dcnrif.catinr 

(Test System) 


Immznm 


r % ) _ 

(*> 

(%> f”X) Pascfs) 

Low QC a.0g(X)|i£rt7lI^d4/KiF 

8-9227 

I 

2.46 

0 600 


481 

207.8 432 ./ V3 


8-9227 

2 

1.36 

0.600 < 

' 227 




8-9227 

3 

4.07 

0.600 

—6^8 


■ — -- 


8-9227 

4 

153 

0600 

422 




8-9227 

J 

4 70 

0 600 

783 




8-9227 

6 

2.21 

0.600 

368 




High QC 4.00)ig/(nL-24/REF 

8-9227 

1 

49.7 

60.0 

828 

84.4 

5.0 

5.9 

V3 


8-9227 

2 

47.8 

60.0 

79.7 






8-9227 

3 

46.8 

60.0 

78.0 






8-9227 

4 

53.4 

600 

89.0 






8-9227 

5 

52.0 

60.0 

867 






8-9227 

6 

54.0 

60.0 

90.0 






Na Not applicable. 


OC val edaJore. Sability.r>rocesed(lUiJO 
1:37 PM QS/01/2001 



TOTAL P.05 

PM3006635952 

Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/gpcj0001 



